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SZCZOTKA DO TARNIKOW

PROCEDURA DEZYNFEKCJI

Odkaz i optucz po kazdym uzyciu.

Maksymalna liczba sterylizacji: 60 cykli.

Odpowiednia do mycia w myjni dezynfektorze i wysterylizowania - umies$¢ szczotke
w pojemniku sterylizacyjnym. Wysterylizuj szczotke identycznie jak przy sterylizacji
wyrobow medycznych (do 134°C przez 18 minut).

Przyblizona
Nr kat. Sztywnos¢ czestotliwosé Zastosowanie
wymiany
550C Wysoka 1 miesiac Bardzo intensywne czyszczenie
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